         Лейкоциттер  санын анықтау.

Қалыпты жағдайда 1л қанда лейкоциттер  саны 4.0-9.0*10л 
Лейкоцитоз:  а) қайтабөлунулік –физикалық жұмыс атқарғанда шок кезінде, агоналдық (өліп бара жатқанда) кезде, операция барысында т.б.  

Б) реактивті-интоксикациямен (уланумен),қабынумен, инфекциялық аурумен, шақырылуы мүмкін;

В)берік түрі лейкоз кезінде байқаладыц.

Лекопения:  а)функцияналдық (қызметтік)іш сүзегі, вирустық аурулар ашыққан, анафилакциялық, жағдайларда да, амидопирин сульфанил амидтік препараттар ішкен кезде, иондаушы сәулелер әсерінен болуы мүмкін;

Б)органикалық түрі жіті лейкоз;апластикалық анемия кезінде т.б.
Жабдықтар:  пробирка , Горяев камерасы , микроскоп, 3-5 % сірке қышқылы 1%метилен ерітіндісі. 

  Жұмыс мазмұны : камераны эритроциттерді толтырғандай толтырамыз. 

 Пробиркаға 0,4мл араластырғыш сұйықтық құямыз3-5%  сірке                                                                                                            қышқылының ерітіндісі+метилен көшкіл бояуы және 0.02мл капилярлық қан   (1:20) (сірке қышқылынан эритроциттер лизиске ұшырайды,ал метилен көкшіл бояуы лейкоциттер ядросын бояйды) Горяев камерасын толтырар алдында пробирканы мұхият шайқап қан мен араластырғыш ерітіндіні жақсылап араластырамыз. Камераны дәл эритроциттерді анықтағандай етіп толтырамыз. 


Лейкоциттерді 100 үлкен (1600) майда квадраттарды санаймыз. 

Х-1л қандағы эритроциттер саны.

А-майда квадраттағы лейкоциттер саны .

Б-қанның араласу дәрежесі 20 есе.

В-майда квадраттар саны 1600 есе.

Шыққан санды жартыға бөліп екі нөл қоссақ 1мкл қандағы лейкоциттер саны шығады.

Камерада  zттер  санын санағанда қателік +7 % тең.

Электрондық аппарат көрсеткіші дәлірек , ондағы қате 2-3%  тең. 
                      Гемоглобин  (Нв)  барлығын анықтау.

Гемоглобин  (Нв) –эритроциттердің тыныстық пигменті. Ол кебу заттардың 90 %құрайды. 

Hв-күрделі нәруыз:  ГЛОБИН – нәруыздық бөлігі; 
                                   ГЕМ-нәруыз емес (простетикалық бөлігі).

                                      Гемде -    fe  бар. 

Hв-ең маңызды қызметі:  1) О2 байланыстыру, тасымалдау, босату.
                                            2)жасушаішілік буфер болып табылады (ол рН-ты                

                                              метаболим дұрыс өтуіне қолайлы деңгейінде ұстап   

                                             тұрады )

К.Ж.  Нв  130-180г/л (13-18г%)

Еркектерде 130-160г/л (13-12г% )
Әйелдерде 120-140г/л (12-14г%)
Қандағы Нв жалпы саны  =700г

1г Нв+1,345*10 м (1,345мл) О2  )   
Нв-ні колориметрикалық әдіспен анықтайды. 
Жабдық: Сали гемометрі, 0,1% НСІ ерітіндісі, залалсыздандырылған су, капилляр.

Жұмыс мазмұны: Гемотиндік әдіс 

Қанға НСІ қоосқанда Нв-ның қоңыр түсті гематин хлоридына айналуына негізделген. Сали гемометрі диаметрлері бірдей 3 пробиркадан тұрады (ортаңғысы бос және сандарға бөлінген), ал басқа екуі белгілі түсі бар гематиннің стандарттық ерітіндісімен толтырылған және ол алынбайды. 


Градуирлі пробирканың астыңғы белгісіне дейін 0,1% хлорсутек қышқыл құямыз. Капиллярлық пипетканың 0,1 деген сызығына дейін қан алып оны қышқылдың астына абайлап шығарамыз. Пробирканың ішідегілерді араластырып 5-10 минутқа қойып қоямыз. Енді пайда болған қоңыр түсті ГЕМОТИНГЕ су қосып оның түсін стандаттық сұйықтықтар түсіне сәйкес келтіремізде (ол Нв- нің 166,7г/л (16,67г%)-ге сәйкес)      
